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Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – kojenecké váhy – 2. vyhlášení“, Ev.č. VVZ Z2017-036686, poskytuje zadavatel Stodská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.
Dne 9. 1. 2018 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 2: „Děkuji za zaslání vysvětlení k ZD č. 2, avšak jeden rozměr zůstal beze změny, ačkoli jste rozhodli, že akceptujete námi nabízené rozměry váhy. Zadání: Rozměr platformy 600 x 355 x 120 mm - > náš rozměr 600 x 280 x 55 mm - > bude tento rozměr skutečně akceptován? V odpovědi jste ponechal 600 x 355 x 55 mm (355 mm zůstalo tedy beze změny) – viz příloha.”


[bookmark: _GoBack]Odpověď zadavatele: Jedná se o přepis v souboru Vysvětlení ZD č. 2 ze dne 5. 1. 2018. V aktuální Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace byly rozměry uvedeny správně. 
Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 5. 1. 2018 zadavatel potvrdil dosavadní rozměry kojenecké váhy, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace. Současně zadavatel nově připustil rozměry vah navržené dodavatelem.
Aktuální platné znění požadovaných parametrů v Příloze č. 2 ZD (Technická specifikace) je následující:
V části „Specifikace“ ve sloupci „Rozměr platformy   600 x 355 x 120 mm“ byl přidán text „budou akceptovány také rozměry 600 x 280 x 55 mm“. Dále v řádku „Rozměr vážicí platformy  600 x 350 mm“ byl přidán text „budou akceptovány také rozměry 600 x 276 mm“.



II.
Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, protože nebyly změněny zadávací podmínky.



V Plzni dne 11. 1. 2018


                                                                          Mgr. Richard Volín
                                                                              administrátor                                      
                                                                                     Centrální nákup, příspěvková organizace             
                                      
                                                                        v zastoupení zadavatele
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