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Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.
Dne 13. 1. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá. Dotazy se týkají Části 1 – Myčka na endoskopické vybavení.
Dotaz č. 1: „V příloze ZD č.2 – Technická specifikace, zadavatel uvádí: Plně automatický dezinfektor endoskopů – GA (glutaraldehyd) proces na bázi glutaraldehydu pro čištění a dezinfekce endoskopů - je určen pro automatické čištění a desinfekci jednoho flexibilního endoskopu. 
Námi nabízený plně automatický dezinfektor reprocesor flexibilních endoskopů je určen pro automatické čištění a dezinfekci na bázi kyseliny peroctové PAA, od glutaraldehydů se díky jejich toxicitě ustupuje. Bude zadavatel akceptovat toto řešení obdobné technické řešení splňující medicinální účel?“
Odpověď zadavatele: ANO, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Dotaz č. 2: „V příloze ZD č.2 – Technická specifikace zadavatel uvádí: Chemická dezinfekce endoskopů s přesným dávkováním objemu GA glutaraldehydu pro zachování validního dezinfekčního cyklu. 
Námi nabízený reprocesor flexibilních endoskopů používá kyselinu peroctovou, jednorázovou PAA s přesným dávkováním objemu pro zachování validního dezinfekčního cyklu. Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení splňující medicinální účel?“
Odpověď zadavatele: ANO, zadavatel bude akceptovat toto řešení.
Dotaz č. 3: „V příloze ZD č.2 – Technická specifikace, zadavatel uvádí: Dveře přístroje výklopné dopředu s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu.
Námi nabízený dezinfektor má velkou dezinfekční komoru s průhledným víkem, vrchním plněním s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu, navíc s možností bezdotykového ovládání. Toto technické řešení umožňuje kompletní ponoření endoskopu do dezinfekčního roztoku a současně také sprejování povrchu. Toto technické řešení je uživatelsky velice výhodné a uživatelsky příjemné, obsluhující personál se nemusí namáhavě ohýbat, jen vloží endoskop do mycí komory a jedním klikem připojí konektory k dezinfektoru.
Bude zadavatel akceptovat toto technicky obdobné řešení, které splňuje medicinální účel a nabízí podstatně příjemnější používání pro obsluhu?“
Odpověď zadavatele: ANO, zadavatel bude akceptovat toto řešení.
Dotaz č. 4: „V příloze ZD č.2 – Technická specifikace, zadavatel uvádí: Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopy na pracovišti zadavatele Rokycanská nemocnice a.s.
Zadavatel u tohoto požadavku dále nijak blíže nespecifikuje, jaké přesné typy endoskopů budou do dezinfektoru vkládány. Mohl by zadavatel blíže specifikovat přesné typy a výrobce endoskopů, které bude v poptávaném přístroji dezinfikovat?
Námi nabízené řešení nijak nesnižuje kvalitativní nároky na automatický dezinfektor flexibilních endoskopů, naopak u dezinfektoru je kladen důraz na vysoký stupeň dezinfekce a sterilizace flexibilních endoskopů, uživatelsky nenáročné ovládání, minimalizaci času cyklu mytí a dezinfekce (reprocesu) flexibilních endoskopů s tiskem validovaného protokolu z integrované tiskárny.“
Odpověď zadavatele: Výčet endoskopů, které budou v poptávaném přístroji dezinfikovány, je uveden níže:

	Název
	Výrobní číslo
	Datum výroby 
	Poznámka
	Název

	VIDEOGASTROSKOP GIF-Q165
	2804382
	2008
	GIT
	Olympus Czech Group , s.r.o.

	VIDEOKOLONOSKOP CF-Q165L EVIS EXERA
	2003132
	2010
	GIT
	Olympus Czech Group , s.r.o.

	VIDEOGASTROSKOP GIF-Q165
	2418682
	2014
	GIT
	Olympus Czech Group , s.r.o.

	Videokolonoskop CF-H190L
	2842736
	2018
	GIT
	Olympus Czech Group , s.r.o.

	Videogastroskop GIF-H190
	2957938
	2019
	GIT
	Olympus Czech Group , s.r.o.




Upozornění: 
Lhůta pro podání nabídek se nemění.
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Mgr. Richard Volín
administrátor
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