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Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné 
zakázce. 

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou 
zadavatel tímto odpovídá. 

 

Dotaz č. 1:  

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „Min. průměr světelného pole 180 mm“. Bude zadavatel akceptovat 
nabídku vyšetřovacího svítidla s průměrem světelného pole 170mm? 
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Odpověď zadavatele:  

Zadavatel v Technické specifikaci připustil u numericky stanovených parametrů odchylku +/- 10 %. Dodavatelem 
nabízené řešení nepřekročí povolenou odchylku parametru světelného pole. Z tohoto důvodu bude zadavatel 
akceptovat nabízené řešení. 

 
 
Dotaz č. 2:  

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „Čtyřstupňová regulace intenzity světelného toku“. Bude zadavatel 
akceptovat nabídku vyšetřovacího svítidla s třístupňovou regulací intenzity světelného toku? 
 
Odpověď zadavatele:  

Zadavatel trvá na svém požadavku Čtyřstupňové regulace intenzity světelného toku. Zadavatel tedy bude 
akceptovat čtyřstupňovou nebo plynulou regulaci odpovídající 4 stupňům intenzity světelného toku. 

 

 

Upozornění:  

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 09. 2022 do 10:00 hodin. 

 

 

V Plzni 

 

 

Mgr. Dominika Komašková 
právnička 
Centrální nákup Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace 
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